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Inbetriebnahme / Aktivierung unserer Wasserstoffelektrode 
 

Vor der Erstbenutzung muss die 
Wasserstoffreferenzelektrode 
HydroFlex aktiviert werden. Dadurch 
wird die Wasserstoffproduktion in der 
Wasserstoffentwicklungszelle in Gang 
gesetzt. Der sich entwickelnde 
Wasserstoff befüllt das PTFE-Rohr und 
tritt schließlich unten aus der 
Platin/Palladiumelektrode aus. Dort 
stellt sich entsprechend der in der 
Lösung vorhandenen Ionen ein 
Wasserstoffpotential ein, welches über 
die vergoldete Buchse am Elektroden-
kopf abgegriffen werden kann. Einmal 
aktiviert, läuft diese Wasserstoff-
elektrode sechs Monate durch. 

Für die Funktionsweise der Elektrode ist es notwendig, dass Sie folgende Schritte einhalten: 
 

 


