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Inbetriebnahme der Mini-Wasserstoffelektrode Mini-HydroFlex 
 
 
Bevor Sie messen wollen, müssen Sie die mitgelieferte Wasserstoffzelle (Knopfzelle) in den 
Elektrodenkopf einlegen und die Mini-Wasserstoffelektrode für 24 Stunden vorzugsweise in 
Wasser stellen. 
 
 
Für die Funktionsweise der Elektrode ist es notwendig, dass Sie folgende Schritte einhalten: 
 

 

 


